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一、配置要求：录制软件1套，录像主机1套，四路采集卡1张，单路采集卡1张，固定摄像头1套。
二、录制软件： 
（一）新建病历：提供全面的病人基本资料项目，完善的模板可自由增加、修改、删除；
（二）图像采集与录像：可根据时间设置录像文件大小、长短。
（三）查询统计:强大的查询统计功能,方便医生查找病人和统计各项数据；
（四）资料导出:导入导出功能可以将工作站的录像、图片、报告等资料通过U盘或移动硬盘导入办公电脑，实现了在手术室外打报告和编辑手术录像。
（五）视频播放功能:1.带视频回放模块，支持快慢回放单帧采集录制及回放抓图。2、能够实时通过相关软件（腾讯会议、ZOOM等）实时行远程手术指导或转播功能。
3、 录像主机：CPU-I7、内存-至少32G、硬盘-1T固态盘加5T硬盘、21.5英寸显示器、无线键盘鼠标。
4、 采集卡：能同时采集多路不同信号
5、 售后服务:硬件保修2年，软件终身维护。厂家要提供对使用科室操作人员和医学工程技术人员进行操作及维修保养的培训。






