项目服务需求
一、招标项目服务需求

采购需求：下列设备三年期维保
三年期维保设备列表
	序号
	设备名称
	规格型号
	品牌
	维保要求

	1
	乳腺钼靶机
	Senographe DS
	GE
	除球管、探测器外所有备件及人工保


（二）服务方资质及服务保障要求：
※1．服务方资质及服务保障要求

设备开机率全年须≥95%（以 365 天、每天 24 小时计算），如果此开机率由于中标公司的原因未能达到，每低于一个百分点合同自动延长10天。开机率≤90%，中标方提出整改意见，若院方与中标方双方无法就整改意见达成一致，合同自动终止。由球管、探测器导致的停机不纳入考核。

※2．更换的备件必须与原设备型号一致，安装完毕后达到设备运行标准。更换普通配件到场时间不得超过 48 小时，更换特殊配件（包含但不仅限于球管、探测器）到货时间不得超过 72 小时，并提供包含海关单、配件资料等在内的相关资质文件（不可抗力因素除外）。单次故障处理，要求维修工程师到现场处理次数需小于等于3 次、定备件更换次数需小于等于3次，每超过一次维保期延长10天。
3．维修配件必须为该设备同规格型号的原装、原厂、全新配件；
4.服务方或厂家授权服务方具备远程连接技术，能通过互联网连接远程进行故障排除、远程应用支持；在电话或远程支持下不能解决问题的，需在8小时内派遣工程师到达现场处理。
5．在国内设有专业备件库，提供国内备件库仓储证明

6．具备专业维修能力，在当地有专业维修工程师，所派设备维修工程师必须具有从事本行业 2 年及以上工作经验。

7.服务方免费提供用户所需临床应用培训服务，开展影像、设备管理等培训课程。

8.服务方需具备同型号设备维修能力，需提供近三年内国内同型号设备维修维保合同。

（三）、技术参数
1、维保技术参数
	序号
	技术和性能参数名称
	要 求

	1
	无限次数工时
	具备

	2
	备件更换服务（除球管、探测器外所有备件更换，次数不限）
	具备

	3
	工作站维修服务
	具备

	4
	保证开机率不低于95%
	具备

	5
	质量保证
	具备

	6
	24小时*365天技术电话支持
	具备

	7
	远程服务
	具备

	8
	预防性保养（每年度保养：不低于两次现场保养服务、全面检查设备情况。包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检査、以及非紧急性质的预防性维护和确保系统能按照制造商的产品规格运行的其他维护。）
	具备

	9
	预防性保养耗材
	具备


  项目商务需求

一、服务期、服务地点及考核方式

（一）服务期

服务期：3年，合同一年一签，每年考核一次，考核合格后续签下一年度合同。
（二）服务地点

服务地点：遵义市第一人民医院（凤凰院区）。

（三）考核方式

服务期内，采购人每年对中标人合同履行能力、维保服务质量等进行确认，中标人有义务配合采购人进行合同确认工作。若确认合格，合同继续履行；若确认不合格，合同自动解除。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等完成本项目的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
三、验收标准

必须达到国家环保、卫健委、计量等设备检测合格的验收标准。

四、付款方式

中标后与采购人商议。
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